Iy
seas | & |30 |asea |

A

BEZMii LEM

VAKIE UNIVERS

TEKNIK SARTNAME

Dokiiman Kodu: DK.YD.05 Yayin Tarihi: 06.01.2020 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:- Sayfa1/6

CiHAZ ADI

CUTOMETER CIiHAZI

TEKLIF
DOSYASINDA
ISTENEN
BELGELER

TIiTUBB Kapsamr’ nda Olan Uriin/ Uriinler icin:

1. Istekliye veya yetki aldigi firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesi” ve/veya T.C.
Glimriik ve Ticaret Bakanligi’nin “Satis Sonrast Hizmetleri Yeterlilik Belgesi”

2. TITUBB Uriin Onay Belgesi: Isteklinin teklif ettigi iiriin/iiriinler T.C. Saglik Bakanligi’nin
belirledigi 93/42/EEC MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD kapsaminda ise

3. Firma/ Bayi Kodu Belgesi

4. Istekli, satisim teklif ettigi cihaz/iiriin/sistemin teknik &zelliklerini, ¢alisma ortam kosullari,
standart ve opsiyonel (istege bagli) aksesuar listesini, tim dig goriiniimiinii net olarak gdsteren ve
tam boy resmini de igeren orjinal tanitim brogiiriinii veya orjinal kitap/kitap¢igin1 Noter onayli
Tiirkge terciimesi ile birlikte teklif dosyasina eklemek zorundadir. (Istenmisse)

TITUBB Kapsami’ nda Olmayan Uriin/ Uriinler icin:

1. Istekliye veya yetki aldigi firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesi” ve/veya T.C.
Giimriik ve Ticaret Bakanligi’nin “Satis Sonras1 Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” (Istenmisse)

2. Uretici Firma ISO Belgesi

3. Uriine ait CE veya FDA veya TSE Belgesi

4. Istekli, satisim teklif ettigi cihaz/iirlin/sistemin teknik 6zelliklerini, caligma ortam kosullarini,
standart ve opsiyonel (istege bagli) aksesuar listesini, tim dig goriiniimiinii net olarak gosteren ve
tam boy resmini de igeren orjinal tanitim brogiiriinii veya orjinal kitap/kitap¢igin1 Noter onayli
Tiirkge terciimesi ile birlikte teklif dosyasina eklemek zorundadir.(Istenmisse)

TIBBIi VE
TEKNIK
OZELLIKLER

CUTOMETER Dual MPA 580 + internal Sebumeter + Prob Corneometer + Prob Mexameter
+ Prob Skin pH-Meter + Prob Tewameter + Prob Skin-Colorimeter +

Prob Skin-Glossymeter

Ozel gelistirilmis lisansh software ile birlikte, Multi Prob Adapter ( MPA ) Dermatoloji Cihaz1.
Cutometer cildin viscoelasticity 6zelligini suction metodu ile 6lger. Ana iinitesinde entegre olarak
bulunan Sebumetre ile cildin sebum degeri 6lgiiliir.

Cihaz bir Cutometer probu igerir. Istenirse cihaza ikinci bir Cutometer probu daha baglanabilir ve
ayni zamanda her iki prob ile ¢aligilabilir.

Problar otomatik olarak taniyan lisansh 6zel software vasitasi ile sonuclar PC ekraninda sayisal
deger yada grafik olarak goriiniir ve bir database’e kaydedilir.

Teknik Bilgi;

1.Cutometer Dual MPA 580 ana Unitesi ve Software: Cutometer dual MPA 580 Cutometer
probu disinda, ana iinitede 4 ayr1 prob ig¢in giris igerir.

Courage + Khazaka GmbH Firmasimin su anda {irettigi veya gelecekte iiretecegi cilt parametrelerini
Olcen herhangi 4 adet probu aymi anda baglayip ¢alistirma imkani vardir. Diger problar da yer
degistirilerek kullanilabilir.

Sisteme opsiyonel olarak baglanabilecek diger problar; nem, melanin&erithem, skin pH-Meter,
tewameter, skin-colorimeter, skin glossymeter cihazlaridir.

Multi Prob Adapter System ( MPA ) sisteminde tiim 6l¢iimler Microsoft Windows altinda ¢alisan
son derecede gelismis, kullanimi ¢ok pratiklestirilmis bir software ile gerceklesir. Ozel yeni
gelistirilmis, lisansli MPA CT-Plus software 6l¢iim yapilan probu aninda tanir. Her parametrenin
Ol¢limiine ait sonuclar grafikler ve sayisal degerleri ile birlikte, standart veya {i¢ boyutlu olarak
degisik renklerde ekranda goriilebilir. Bir parametrenin birden fazla sayida ve istenilen bolge se¢imi
yapilarak ( alin, yanak, ¢ene, dirsek ... vs gibi ) arka arkaya 0l¢iilmesi miimkiindiir, sonuglar daima
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ortalama deger ile birlikte ekranda goriiliir. Tiim parametreler, kisinin bilgileri ve 6l¢iim degerleri
ile tek database ‘e kaydedilir, ileri bir tarihte kontrol amagli ekrana getirilebilir ve printe edilebilir.
Ana {inite 3.9 kg agirhgimdadir. Olgiileri : 39x22.5x7.6cm, Power Supply 100-240 VAC, 47-63Hz,
12V/4A.

2. Prob Cutometer: Probun miikemmel yapisti ve @ 2mm ug aciklig1 sayesinde zor ulasilan
bolgelerde dahi basarili 6lgtimler yapilabilmektedir. Degisik ¢alismalarda kullanilmakta olan ¢34,6,8
mm ¢apinda agikligl olan problarda bulunmaktadir. ( Opsiyonel olarak tedarik edilebilir.)

Istenirse cihaza ikinci bir Cutometer probu baglanabilir ve aym zamanda her iki prob ile
caligilabilir.

Olgiim sistemi suction metodudur. Cilt negatif basingla prob agikligindan iceri gekilip, bu nokta non
contact optical dl¢iim sistemi ile tesbit edilir. Daha sonra cildin eski orjinal pozisyonuna gelebilme
ozelligi elektronik olarak hesaplanir ve sonuglar mikro prosesor tarafinda hesaplanarak, sayisal ve
grafik olarak ekranda goriiniir.

Prob : 10.7 cm x ©2.4 cm. Probun toplam agirl1g1165 g.

3. Sebumeter ( Sebumeter SM 815 ) : Sebumetre, ana iiniteye integre edilmistir. Yag olglim
sistemi : Grease - spot photometry ' dir. Bu sistemde hijyenik ve teknik agidan kullanim kolaylig1
icin bir kasete yerlestirilmis, lipofil 6zel transparant folyo ile 6l¢iim yapilir. Kasetin ucu sebum
olgiilecek bolgedeki ( 64 mm? ) sebumu toplar ve cihazin iizerindeki fotometre yuvasindan
folyonun transparancy' indeki degisimden microprosesor araciligi ile cildin yag degeri ug / cm?
olarak olguliir. Kullanilmis olan folyo boliimii iceri sarilarak yeni 6lgiimde folyonun yeni boliimii
kullanilmaktadir. Her kaset yaklasik 400 Olglim yapmaktadir. 1 adet kaset cihazla birlikte
verilmektedir.

Olgiim kasetinin boyutu: 8,5x11,3x2,3 cm - agirlik: 65g

4. Prob Corneometer CM 825 : Corneometre CM 825 nem Ol¢iim probu, cilt yiizeyinin
hidrasyonunun farklilagsmasi ile degisen dielectric medium ‘un capacitance’nin dl¢iilmesi prensibi
ile yani cihaz diinyaca kabul gérmiis ¢ capacitance measurement * metodu ile ¢alisir. Olgiim siiresi 1
saniyedir.

Yeni teknoloji ile iiretilmis olan Corneometre probu i¢in peryodik olarak yapilmasi lazim olan
komplike ve zaman kaybettiren rekalibrasyon islemi gerekmemektedir.

Probun hassasiyeti ( calibration values and penetration depth ) kolayca herhangi bir zaman kontrol
edilebilir.

Prob uzunlugu : 11 cm, agirhik: 41g, 6lgiim alani : 49 mm?

5. Prob Mexameter MX 18 : Cutometer MPA 580 ana iinitesine baglanan Prob Mexameter MX
18, ti¢ farkli dalga boyunda ( 568 nm, 660nm ve 870 nm ) spesifik 151k gondermektedir. Mexameter
sistemi absorbtion/reflexion prensibine gore calisir ve cildin melanin ve erithem index ‘ini
Olclilmektedir.

Mexameter Probu ile viicudun dar bolgelerinde de 6lgiim yapabilmek amaci ile prob 6l¢iim ¢ap1 @ 5
mm ( Sl¢iim alan1 :19.6 mm? ) . Olgiim cilde hafif bir temasla 1 saniye icerisinde, kolay bir sekilde
gerceklesmelidir. Prob uzunluk 1.3 m, toplam agirhik 85 g. Yeni sistemde periyodik olarak
yapilmasi lazim olan komplike ve zaman kaybettiren rekalibrasyon islemi gerekmemektedir. Prob
hassasiyeti, istenilen herhangi bir zamanda kontrol edilebilmektedir.

6. Probe Skin pH-Meter PH 905 : Prob ucunun diiz dizaynm sayesinde istenilen bolgedeki cilt
ylizeyinden 1 saniye icerisinde 6l¢tim yapilabilir.

pH o6¢iim araligi : pH 0-12, hassasiyet: = pH 0.1 Prob kalibrasyonu i¢gin cihaz beraberinde pH 4,0 ve
7,0 tampon ¢ozeltileri ve KCI ( doymus potassium kloriir solusyonu ) birlikte verilmektedir.
Uzunluk : 22.8 cm, 6l¢tim alani : @ 1 cm flat, agirlik : ca. 130 g

7. Probe Tewameter TM Hex : Ciltteki su evaporasyonunun, transepidermal su kaybi
parametresinin degerlendirilmesi, diffussion prensibi ile ve kullanilan modern ve yiiksek kalitede
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elektronik yap1 sayesinde *open chamber measurement* metodu ile yapilmaktadir.

Transepidermal su kayb1 parametresi, Probe Tewameter TM Hex probunun (hollow cylinder) i¢inde
bulunan 30 sensor ile bir kamera gibi ciltten indirekt olarak evapore olan sudaki density gredient
olgiilerek mikroprosesdr aracihigi ile g/h/m? olarak belirlenir. Olgiimler arasinda beklemek
gerekmemektedir.

Bu metodla Skin Water Barrier ile ilgili gerektiginde yapilmasi arzu edilen continous measurement
Probe Tewameter TM Hex ° de kullanilan modern ve yiiksek kalitede elektronik yapi sayesinde
stabil dl¢limlere kisa bir siirede ulagilabilmektedir.

Prob koruyucusu mevcuttur.

Hollow cylinder yiiksekligi: 2cm, @ 1 cm

Prob uzunlugu : 17 cm - agirhik: 75 g

8. Probe Skin-Colorimeter CL Flex 440 [ CL 400’den sonra yeni gelistirilmis modeli.]

Iki degistirilebilir l¢iim ucu ve yeni yerlestirme yardimi 6zelligiyle, kiiciik cilt bolgeleri bile hassas
bir sekilde yakalanabilir. CL 400 modelindeki silindirik & 13 mm basliga, bu modelde konik & 7
mm baglik ilave edilmistir.

Prob, cilde 440-670 nm araliginda dairesel olarak tasarlanmig, beyaz led 15181 gonderir. Her yone
yayilacak sekilde gelen bu 1sik kiimesi, cilt tarafindan geri yansitilir. Reflakte olan bu 151k, prob
icindeki mikroprosesor tarafindan 6l¢iiliir ve spesifik bir color matrix ile degerlendirilir.

Hastanin bilgileri ve 6l¢iim degerleri ile tek database ‘e kaydedilir daha sonraki bir tarihte kontrol
amacl ekrana getirilebilir ve printe edilebilir.

Probe uzunlugu: 160 mm .... Agirlik : 95 g ......

[llumination: & 25 mm

Dalga boyu : 440 - 670 nm

9. Probe Glossymeter GL 200 : Cihaz, formiilasyon, claim destegi ve cilt bakimi, sa¢ bakimi ve
dekoratif kozmetiklerin etkililik testi i¢in kullanilir.

Olgiim yansimaya dayanir. Paralel beyaz 151k, Glossymeter prob bashigindaki LED'ler tarafindan
olusturulur ve bir ayna araciligryla 60° agiyla cilt ylizeyine gonderilir.

Iki sensérden biri dogrudan bir ayna araciligiyla yansitilan 15181 lger, digeri ise daginik sekilde
yansitilan 15181 cilt ylizeyinin dikey olarak {istlinde 6lger.

* Prob ¢ok hizli bir 6l¢iim saglar ( 1 saniye ) ve kullanim1 kolaydir.

+ Olgiim basligindaki bir yay, cilt {izerinde sabit bir basing saglar.

* Sagta Ol¢iim yapmak icin &zel sag tokas1i mevcuttur. (Opsiyonel)

Prob: 13 cm x @ 2.4 cm, 85 g kablo dahil

Kablo: 1.3 m, Ol¢iim alani: 2.5 mm x 5 mm

BiYOMEDIKALE
VERILECEK
BELGELER

1. Yetkili firma cihazin veya cihazlarin teslimi sirasinda her bir cihaz i¢in Tiirk¢ce kullanim
kilavuzu, egitici ve 6gretici cd, kitap, brosiir vb. dokiiman1 da vermesi gereklidir.

2. Yetkili firma teklif edilen cihaz veya sistemin mekanik, elektrik ve elektronik devre semalari,
detayli ¢alisma prensipleri, montaj islemi, muhtemel arizalarda bagvurulacak teshis, onarim,
ayrica periyodik kalibrasyon ve periyodik bakim esnasinda yapilacak islemlerin anlatildigi,
gerekli yedek parca numaralarini belirten biitiin konular1 igeren Ingilizce ve Tiirkge servis
manuelini verecektir.

3. Yetkili firma teklif ettigi cihaz veya cihazlara ait Biyomedikal Birimi tarafindan belirlenen ve
365 giin icerisinde yapilmasi gerekli periyodik koruyucu bakim ve periyodik kalibrasyon
cizelgesi hazirlayacaktir. Cihaz veya sistemde periyodik koruyucu bakim veya periyodik
kalibrasyon gerektirmeyen 6zel durumlar i¢in konunun ayrintili olarak belirtilecegi, iiretici ve
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yetkili firma tarafindan onaylanan belge verilecektir.

4. Yetkili firma cihazin kolay kullanimini, kullanicinin yapacag: giinliik, haftalik, aylik bakimlar
ve kalibrasyonlar1 anlatan, basit arizalarda takip edecegi miidahale diizenegini gosteren kisa
kullanim kilavuzu verecektir. Kilavuz pvc kaplanacak ve Tiirk¢e olarak verilecektir.

5. Yetkili firma fabrikada yapilan en son testlere ait fabrika test cikisi raporlarimi teslim
edecektir.

6. Yetkili firma cihaza ait garanti belgelerini Idare adina diizenleyecek ve orijinal niishalarim
Biyomedikal Birimi’ne teslim edecektir.

7. Yetkili firma cihaza yapilan biitiin miidahaleler i¢in (montaj, ariza tespiti, onarim, bakim,
yedek parca, upgrade, egitim vb. ) servis formu olusturacaktir ve Biyomedikal Birimi’ne teslim
edecektir.

8. Yetkili firma cihaza yapilan her kalibrasyon islemi i¢in kendisi veya bagimsiz kurulus
tarafindan kalibrasyon sertifikasini, izlenebilirlik belgesini, kalibrasyon etiketini Biyomedikal
Birimi’ne teslim edecektir.

9. Teklif veren firmalar s6z konusu cihaz i¢in teknik servis imkanlarmi ve teknik alt yapi
durumunu belgeleyeceklerdir. (Teknik personel sayisi, bakim onarim imkanlari, egitim belgeleri,
v.b.)

TEKNIiK SERVIS
GARANTI VE
YEDEK PARCA

1. Cihaz fabrika ve montaj hatalarina karsilik asgari 2 yil garantili olacaktir. Garanti siiresi
kullanic1 egitimleri verildikten, cihaz aktif olarak c¢aligmasina miiteakip olarak Biyomedikal
Birimi tarafindan baslatilacaktir.

2. Garanti bitiminden sonra en az 8 yil siireyle yedek parca saglamay1 iiretici ve yetkili firma
taahhiit edecektir. Cihaz veya cihazlarda bulunan arizas1 muhtemel yedek pargalarin doviz veya
TL fiyatlarin1 verecek, ariza durumlarinda liste fiyatindan daha yiiksek bir {icret talep
etmeyecektir ve liste de bulunmayan parca i¢in 6deme yapilmayacaktir.

3. Garanti siiresi boyunca yapilmasi gerekli periyodik koruyucu bakim, periyodik kalibrasyon,
arizaya miidahale, onarim, yedek parga ve egitimlerden hig bir iicret talep edilmeyecektir.

4. Arniza bildiriminden sonra yetkili firma tarafindan 24 (yirmi dort) saat i¢inde cihaza miidahale
edilecek, Yiiklenici yurt disindan yedek parga ithali gerekmedigi durumda en geg¢ 2 (iki) is giinii
icinde cihazi ¢alisir duruma getirmek zorundadir. 2(iki) is giin icerisinde ariza giderilemezse
yetkili firma Idareye aym ozellikte yedek cihaz birakacak, arizali cihaz en gec 21 giin icinde
biitiin fonksiyonlartyla ¢alistirilacaktir. Yurt disindan parga gerektiren 6zel durumlarda arizali
cihaz en geg¢ 30 giin igerisinde calistirilacaktir.

5. Idare tarafindan talep edildiginde, yetkili firma garanti sonrasindaki 8 y1l boyunca cihaz alim
bedeli ilizerinden yillik % 2,5 parca hari¢, % S parca dahil periyodik bakim-onarim hizmeti
verecektir.

6. Cihazin gerekli periyodik koruyucu bakim ve periyodik kalibrasyonu giiniinde ve sonrasindaki
5 giin igerisinde yapilmadiginda Biyomedikal Birimi tutanak hazirlayacaktir. idare bagimsiz
kurulustan cihazla ilgili hizmeti alacak biitiin masraf ve zararlar yetkili firmaya ceza olarak
Odetilecektir.

7. Ariza, kalibrasyon, bakim ve montaj ile ilgili her tiirlii 6l¢ii, ayar, alet ve diizeneklerini temin
etmek yiiklenici firmanin sorumlulugunda olacaktir.

8. Cihaza yapilacak her tiirli miidahale Biyomedikal Birimi personeli esliginde, yiiklenici
firmanin s6z konusu cihaz iizerine egitim almis sertifikali personeli tarafindan gerceklestirilmeli
ve islem hakkinda teknik rapor diizenlenerek Biyomedikal Birimi’ne teslim edilmelidir.

9. Yetkili firma cihaz veya cihazlarin garanti siliresi i¢inde ve sonrasinda sistemin yeni
versiyonlar1 giincellestirme (Upgrade) islemlerini ve yazilim konulu biitiin yenileme veya
diizenlemeleri {icretsiz olarak yapacaktir.
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10.Cihazin arizasi1 nedeniyle calismadigi durumlar, arizali olarak sayilacaktir. 4. maddede
belirtilen siireleri agan arizali durumlarda cihazin alig bedeli {izerinden;

- 1 -3 giin aras1 giinliik binde bir

- 4 —7 giin arasi giinliik binde bes

- 7 giinii asan arizali durumlarda ise giin bagina yiizde bir oraninda ceza kesilir.

11.Cihazin idareye teslim edildigi tarihten itibaren, kullanim hatalar1 disinda garanti siiresi i¢inde
kalmak kaydiyla, bir y1l icersinde;

- ayni arizanin 3 ve daha fazla sayida tekrarlanmasi,

- farkli tipteki arizalarin 4 ve daha fazla sayida meydana gelmesi

- belirlenen garanti siiresi igerisinde farkli arizalarin toplaminin 8 ve daha fazla sayida olmasi ve
bu arizalarin cihaz/iiriin/sistemden yararlanamama sonucunu ortaya ¢ikarmasi durumunda
12.Yiiklenici, cihaz1 esdeger veya daha iistiin 6zelliklere sahip yeni bir cihazla degistirmekle
yiikiimliidiir. Ancak, cihazin birden fazla {initeden olugmasi halinde yiiklenici, sadece arizanin
meydana geldigi linite veya iiniteleri degistirmekle ylikiimliidiir.

KABUL ve
MUAYENE

1. Demo veya kullanilmig cihaz kesinlikle kabul edilmeyecektir. Kabul ve muayenede
sartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim 6zelliklerin uygunlugu kontrol edilecektir. Ayrica
yedek parca, aksesuar ve sarf malzemelerinin orjinal oldugunun kontrolii(katalogdan) ve sayimi
yapilacaktir.

2. Imalat1 siirdiiriilen, en yiiksek kalitede sistemler teklif edilecektir. Yiiklenici firmalar,
Idare’nin teknik sartnamelerinde yer alan teknik sartlara uygun en yiiksek kalitedeki sistemlerini
teklif edeceklerdir. Imalattan kaldirilan veya eski tekniklerle imal edilmis sistemler kesinlikle
kabul edilmeyecektir.

3. Kabul ve muayene sirasinda firmalardan cihazin teknik 6zellikleri ve performansina iligkin
testlerin yapilmasi istenildiginde gerekli personel ve test cihazi, servis manueli diizenegini
licretsiz olarak saglayacaktir. Kabul ve muayenede olusabilecek kaza ve hasarlardan satici firma
sorumludur.

4. Idare, sartname maddelerinin kontrolii, test, &l¢iim, analiz islemleri i¢in bagimsiz bir
kurulustan rapor, sertifika alabilir ve degerlendirme yaptiracaktir.
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MONTAJ VE
DEMONTAJ

1. Yetkili firma, cihazlar1 icretsiz olarak monte edecek ve tiim malzeme ve aksesuarlari ile
calisir durumda teslim edecektir. Montaj igin gerekli tiim malzeme ve masraflar firma tarafindan
karsilanacaktir.

2. Yetkili firma, cihazi monte ettikten ve kullanima hazir hale getirdikten sonra son kabul ve
fonksiyon testlerini yapmali, bu testler sirasinda alici temsilcileri hazir bulunmali ve testlere
iliskin masraflar yiiklenici firma tarafindan karsilanmalidir. Yiiklenici firma bu testlere ait bir
rapor hazirlayip, Biyomedikal Birimi tarafindan belirlenen teknik elemana teslim etmekle
yiikiimlidir.

3. Sistem olarak 6zel durum ihtiva eden cihaz igin yetkili firmanin kurulum yaptigi mekanin
disinda farkli bir yere tasinmasi gerektiginde, yiiklenici firma tarafindan cihazin demontaji ve
montaji, gerekli kalibrasyonu yapilacak ve sistem calisir halde teslim edilecektir. Bu islemler
licretsiz yapilacak ve sadece garanti siiresince gecerli olacaktir,

4. Cihazlar1 olusturan iinitelerin monte edilecegi mahallerin montaja hazir hale getirilmesi i¢in
gerekli her tiirlii plan ve proje ¢alismasi, linitelerin yerlerine montaji, sistem i¢inde diger iiniteler
ile olan her tiirli baglantilariin yapilarak c¢alisir hale getirilmesi, yiiklenici firma tarafindan
iicretsiz gergeklestirilecektir.

5. Montaj esnasinda meydana gelebilecek her tiirli ingaat, mekanik, elektrik, kaza ve benzeri
istenmeyen durumlardan, ilgili hasar ve zararlardan yiiklenici firma sorumlu olacak; bu sebeple
ortaya ¢ikabilecek her tiirlii ek maliyetler ve tazminatlar yiiklenici firmaya ait olacaktir.

6. Tasarim ve imalat hatasi nedeniyle cihazin neden olacagi yaralanma ve oliimle sonuglanan
kazalardan ve her tiirlii maddi hasardan yiiklenici sorumludur.

7. Cihaz kuruma teslim edildikten sonra gerek montaj sirasinda ve gerekse montaj sonrasi testler,
kalibrasyon ve bakim/onarim sirasinda, garanti siiresi i¢cinde olsun veya olmasin, hi¢bir firma
eleman1 yanlarinda o cihazdan sorumlu Biyomedikal Birimi’nin teknik elemani olmadan cihaz
odasina giremez ve cihaza miidahalede bulunamaz.

EGITIiM

1. Yetkili firma servis miihendisi / teknikeri tarafindan, kullanicilara cihaz veya cihazlarin
kullanimi, bakimi ve olasi arizalarin giderilmesi ile kalibrasyonuna iligskin gerekli iicretsiz egitim
verecek ve bu egitimi sertifika ile belgelendirecektir. S6z konusu bu egitimler tamamlanmadan
satinalma siireci bitmis sayilmaz.

2. Yiiklenici firmanin, kurulacak sistemlerin tam kapasitede ve siirekli calismasini saglamak
lizere, montaj sonrasi iretici veya yetkili firmanin servis miihendisi / teknikeri tarafindan
Biyomedikal Birimi’nin belirleyecegi personeline kullanim, kalibrasyon, bakim, ariza,
giincellestirme (upgrade) konusunda egitim verecek ve bu egitimi sertifika ile belgelendirecektir.
S6z konusu bu teknik servis egitimi cihazin kesin kabuliinden Once tamamlanmig olacaktir.
Cihazin giincellestirilmesi (“Up Grade” edilmesi) durumunda gerekli egitimler tekrarlanacaktir.

3. Yiiklenici firma, varsa cihaz aksesuarlarinin sterilizasyonu ile ilgili idarenin belirleyecegi
sterilizasyon personeline egitim verecektir. Sterilizasyon egitimi mevcut personele verilmedigi
taktirde cihaz veya cihaz aksesuarlar1 ilizerinde olusabilecek deforme ve teknik arizalarin
giderilmesi yiiklenici firma sorumlulugu altinda olacaktir.

4. Cihaz1 kullanacak laboratuvar personeline cihazin teknik ozelliklerini, ¢aligma prensiplerini,
bakim ve onarim konularimi igeren en az 5 is giinii egitim verecektir. Kullanicilar tarafindan
yeterli goriilmedigi takdirde bu egitim tekrarlanacaktir. Egitim verilen personele konu ile ilgili
egitim aldigina dair egitim sertifikas1 verecektir.

5. Yiiklenici firma kullanici uygulamasmi gerceklestirecek ve kullaniciya bu konuda egitim
verecektir.

ONAY
(Kase/imza)

ONAY
(Kase/imza)

ONAY
(Kage/lmza)




